
 

sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME AU 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

REAGENT BLANK? YES 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 
MAX. ABSORBANCE 
LIMIT 0.42 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME ALB 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 06 (g/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

REAGENT BLANK? YES 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 
MAX. ABSORBANCE 
LIMIT 0.49 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME ALT 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 43 (340/380) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? NO 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 13000 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.8 

UP LIMIT? NO 

SUBSTRATE DEPLE. 0.3 

REAGENT DEGRA. 30 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 120 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME AMILASE 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 51 (415/450) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 36470 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.8 

UP LIMIT? YES 

SUBSTRATE DEPLE. 2.0 

REAGENT DEGRA. 30 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME AST 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 43 (340/380) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? NO 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 13000 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.8 

UP LIMIT? NO 

SUBSTRATE DEPLE. 0.3 

REAGENT DEGRA. 30 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME CA 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 14 (550/650) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.75 

UP LIMIT? YES 
MAX. ABSORBANCE 
LIMIT 1.8 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME CK 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 43 (340/380) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 25500 (#) 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.5 

UP LIMIT? YES 

SUBSTRATE DEPLE. 2 

REAGENT DEGRA. 20 

 

(#) verificar este fator teórico com o uso do calibrador Bioanalítica. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 800 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME COLEST 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 
MAX. ABSORBANCE 
LIMIT 0.7 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA121 Creatinina 250 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME CRE 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.5 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.85 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 800 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME CRE CINE 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 3     3 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

REAGENT BLANK? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.5 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.9 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 240 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME FAL 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 51 (415/450) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 25500 (#) 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 1.2 

UP LIMIT? YES 

SUBSTRATE DEPLE. 2 

REAGENT DEGRA. 40 

 

(#) verificar este fator teórico com o uso do calibrador Bioanalítica. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 240 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME GGT 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 50 (415/450) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 25500 (#) 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.64 

UP LIMIT? YES 

SUBSTRATE DEPLE. 1.2 

REAGENT DEGRA. 20 

 

(#) verificar este fator teórico com o uso do calibrador Bioanalítica. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 2000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME GLI 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.2 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 1.0 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME HDL 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.7 

 

# concentração do Calibrador HDL. 

@ definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME LDH 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 43 (340/380) 

UNITS 11 (U/L) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? NO 

STANDARDS  NO 

REAGENT BLANK? YES 

ASSAY FACTOR 25500 (#) 

END POINT? NO 

BGN PRT REVOLUTION 3 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 1.0 

SUBSTRATE DEPLE. 0.1 

REAGENT DEGRA. 50 

 

(#) verificar este fator teórico com o uso do calibrador Bioanalítica. 

@ definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME MG 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 1.2 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.7 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME PT 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 14 (550/650) 

UNITS 06 (g/dL) 

DILUTION 1: 51 (1:51) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.48 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME PU 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 14 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 26 (1:26) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 4 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.5 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.60 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                                        ® Abbott VP é marca registrada de seus proprietários. 

 

Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME TRI 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 13 (500/600) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? NO 

REACTION UP? YES 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 5 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 0.3 

UP LIMIT? YES 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.7 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica Abbott VP ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

TEST NUMBER @ 

TEST NAME URE 

TEMPERATURE 37 °C 

FILTER ID CODE 43 (340/380) 

UNITS 05 (mg/dL) 

DILUTION 1: 101 (1:101) 

REV. TIME 2 

AUX. DISP? NO 

FRR? YES 

REACTION UP? NO 

STANDARDS  YES 

LOW STANDARD # 

HIGH STANDARD # 

END POINT? YES 

BGN PRT REVOLUTION 2 

PRT REVOLUTION 1 

INITIAL REAGENT AD 1.0 

UP LIMIT? NO 

MAX. ABSORBANCE LIMIT 0.3 

 

# concentração do Padrão/Calibrador. 

@ definido pelo usuário. 
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