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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 285 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XAUR       
TEST NAME AUR Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 1 Serum 3 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 7 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name XAUR Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2       

R1 -60.0 (A) 350 µl ( ) 0 µl       
S1 0.0  7 µl         
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl       
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl       

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 600.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 510nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 510nm, 700nm);          

C=A*(-0.956)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 625 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XALB       
TEST NAME @ Res. Units g/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 120.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 600nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 600nm, 700nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 150 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XALT      
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 5 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 32 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 330 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  33 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 60.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1, P2, 340nm , 383nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL  85 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XAMI       
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 7 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 350 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  7 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 60.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1,P2, 405nm , 452nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 151 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XAST       
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 5 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 33 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 330 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  33 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 60.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1,P2, 340nm , 383nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method DCA       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 0 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 20 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 200 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  20 µl   10 µl GENTLE     
R2 245.3 (B) 50 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 230.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 540.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 540nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 540nm, 700nm);          

C=A*(-1.000)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method DCA       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 0 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 12,5 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 200 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  12,5 µl   10 µl GENTLE     
R2 245.3 (B) 50 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 230.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 540.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 540nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 640nm, 700nm);          

C=A*(-1.000)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XCAL       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 1 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 300 µl (B) 100 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  8 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (B) (B) (B) 
P2 180.0 Number of Tests 19 19 19 19 19 19 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 600nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 600nm, 700nm);          

C=A*(-0.959)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XCOL       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 600.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 510nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 510nm, 700nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XFE       
TEST NAME @ Res. Units µg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 25 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 200 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  25 µl   10 µl GENTLE     
R2 245.3 (B) 50 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 230.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 540.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 540nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 540nm, 700nm);          

C=A*(-1.000)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 171 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XFAL       
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 7 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 350 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  7 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 60.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1,P2, 405nm , 452nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XFOS       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 300.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 340nm , 383nm);          
B=BICH(P2, 340nm, 383nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XGLI       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 200.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 510nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 510nm, 700nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 142 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XLDH       
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 3 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 7 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 350 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  7 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 60.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1, P2, 340nm , 383nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 136 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XLIP       
TEST NAME @ Res. Units U/L Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 280 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 -60.0 (B) 160 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 90.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 10 10 10 10 10 10 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=RATE(P1, P2, 570nm , 700nm);          
          
          

Return A;            
}                     

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XMAG       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 200 µl (B) 200 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 180.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 518nm , 600nm);          
B=BICH(P2, 518nm, 600nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 714 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XPROT       
TEST NAME @ Res. Units g/dL Calculation Linear       

Decimal Places 2 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 8 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 350 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  7 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 300.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 547nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 547nm, 700nm);          

C=A*(-0.959)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XTRI       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 600.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 510nm , 700nm);          
B=BICH(P2, 510nm, 700nm);          

C=A*(-0.968)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica DIMENSION® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METHOD PARAMETERS       Method XUUV       
TEST NAME @ Res. Units mg/dL Calculation Linear       

Decimal Places 0 Serum 2 Urine 0       
Automatic dilution Volume (normal: 4 µl)               

           

USER DEFINED METHOD                 
Channel @ Name @ Mode Absorbance Std Curve Linear     

             
Delivery Time Component 1 Component 2 Chase MIX     

R1 -60.0 (A) 400 µl ( ) 0 µl 20 µl GENTLE     
S1 0.0  4 µl   10 µl GENTLE     
R2 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE      
R3 *** ( ) 0 µl ( ) 0 µl 0 µl NONE     

Photometry Time Cartridge Configuration 1 2 3 4 5 6 
P1 -30.0 Component  (A) (A) (A) (A) (A) (A) 
P2 120.0 Number of Tests 9 9 9 9 9 9 
P3 *** Well Life (hours) 720 720 720 720 720 720 
P4 *** On Board Life: 720 hrs Calibration: 2160 hrs 

           

MAU CALCULATION                   
{            

A=BICH(P1, 340nm , 383nm);          
B=BICH(P2, 340nm, 383nm);          

C=A*(-1.000)+B*(1.000);          
Return C;            

}                     
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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