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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name ÁCIDO ÚRICO Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

Sample blank No Low Absorbance 0.000 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 250 µL R. Abs. L. Limit - 0.100 
rerun volume 253 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

Sample 
normal volume 6 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático 
BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name AEO Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units UI/mL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

Sample blank No Low Absorbance -0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit - 0.100 
rerun volume 300 µL R. Abs. H. Limit 0.900 

  R. Abs. Deviation 0.150 
Sample 

normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 12 , 110 sec Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL  833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name ALBUMINA Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 620 nm Ref. female low @ 

Units g/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

Sample blank No Low Absorbance -0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit - 0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 0.500 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 217 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name ALT/TGP Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 340 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit              15% 
Sample blank No Low Absorbance 0.800 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 230 µL R. Abs. L. Limit 1.000 
rerun volume 248 µL R. Abs. H. Limit 2.000 

  R.Abs.Deviation 0.200 
Sample 

normal volume 23 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 5 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL  120  testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name AMILASE Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 405 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit              15% 
Sample blank No Low Absorbance 0.000 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 250 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 253 µL R. Abs. H. Limit 0.600 

  R.Abs.Deviation 3.000 
Sample 

normal volume 5 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 3 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor  # 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 217 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name AST/TGO Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 340 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit              15% 
Sample blank No Low Absorbance 0.800 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 230 µL R. Abs. L. Limit 1.000 
rerun volume 248 µL R. Abs. H. Limit 2.000 

  R.Abs.Deviation 0.200 
Sample 

normal volume 23 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 5 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 173 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name B.DIRETA Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

 
Sample blank Yes Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 230 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 241 µL R. Abs. H. Limit 0.200 

Sample 
normal volume 23 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 12 µL Cal Low Limit @ 

R2 Bottle 5 mL   
Normal Volume 58 µL   

 Rerun Volume 58 µL Cal. High Limit @ 
Incubation time 6.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name B. TOTAL Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

 
Sample blank Yes Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 240 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 248 µL R. Abs. H. Limit 0.200 

Sample 
normal volume 15 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 7 µL Cal Low Limit @ 

R2 Bottle 5 mL   
Normal Volume 60 µL   

 Rerun Volume 60 µL Cal. High Limit @ 
Incubation time 6.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name CÁLCIO Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 620 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

             
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 2.000 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 665 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name COLESTEROL Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

             
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 96 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Name COLINESTERASE Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 405 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

DUAL MODE 
                                                                       Linearity limit               15% 

Sample blank No Low Absorbance 0.800 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 200 µL R. Abs. L. Limit 1.000 
rerun volume 200 µL R. Abs. H. Limit 2.000 

  R.Abs.Deviation 0.200 
Sample 

normal volume 4 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

R2 bottle 2 mL Cal. High Limit @ 
normal volume 60 µL Factor  § 
rerun volume : 60 µL   

 Predilution No Slope Blank No 
Incubation time 180, 180 sec   

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 865 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name CREATININA Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

             
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 230 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 218 µL R. Abs. H. Limit 0.350 

  R. Abs. Deviation 0.100 
Sample 

normal volume 24 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 12 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 32 , 188 sec Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 240 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name F. ALCALINA Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 405 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off     

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit               10% 
Sample blank No Low Absorbance 0.000 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 250 µL R. Abs. L. Limit 0.000 
rerun volume 253 µL R. Abs. H. Limit 1.200 

  R. Abs. Deviation 3.000 
Sample 

normal volume 5 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor 2764 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name FÓSFORO UV Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 340 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

             
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit 0.000 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 1.300 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name GAMA GT Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 405 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 1 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off     

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit               10% 
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 240 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 249 µL R. Abs. H. Limit 1.200 

  R. Abs. Deviation 3.000 
Sample 

normal volume 12 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 3 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor 2550 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name GLICOSE Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

             
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit 0.000 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit em conjunto com os 
Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Name HDL Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 600 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador do kit    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

DUAL MODE 
 

Sample blank No Low Absorbance -0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

  R.Abs.Deviation  
Sample 

normal volume 4 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 3 µL Cal Low Limit @ 

R2 bottle 25 mL Cal. High Limit @ 
normal volume 100 µL Factor  § 
rerun volume : 100 µL   

 Predilution No Slope Blank No 
Incubation time 6.5 min   

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name LDH UV Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Kinetic Ref. male high @ 
Wavelength 340 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name     
Repeat  Correlat. factor 1.000 

Number  Correlat. offset 0.000 
Concentration     

Interval     
Cut-off     

      
MONO MODE 

                                                                       Linearity limit               10% 
Sample blank No Low Absorbance 0.300 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 250 µL R. Abs. L. Limit 0.700 
rerun volume 253 µL R. Abs. H. Limit 2.000 

  R. Abs. Deviation 3.000 
Sample 

normal volume 5 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 50, 186 sec Factor # 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 180 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Name LIPASE Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 578 nm Ref. female low @ 

Units U/L Ref. female high @ 
Decimals 1 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

DUAL MODE 
 

Sample blank No Low Absorbance -0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 220 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 220 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

  R.Abs.Deviation  
Sample 

normal volume 4 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

R2 bottle 25 mL Cal. High Limit @ 
normal volume 110 µL Factor  # 
rerun volume : 110 µL   

 Predilution No Slope Blank No 
Incubation time 103, 130 sec   

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name MAGNÉSIO Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name     
Repeat  Correlat. factor 1.000 

Number  Correlat. offset 0.000 
Concentration     

Interval     
Cut-off     

      
MONO MODE 

                                                                        
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit 0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 1.000 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA320 PCR-HS 50 mL  222  testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR-HS que compõe o kit – Controle Protéico 
BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name PCR-HS Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units mg/L Ref. female high @ 
Decimals 1 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name @    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                        
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 225 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 225 µL R. Abs. H. Limit 0.900 

  R. Abs. Deviation 2.000 
Sample 

normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 12, 304 sec Factor § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL  165  testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático 
BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Name PCR Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units mg/L Ref. female high @ 
Decimals 1 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

DUAL MODE 
 

Sample blank No Low Absorbance -0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 240 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 240 µL R. Abs. H. Limit 0.900 

  R.Abs.Deviation 2.000 
Sample 

normal volume 2 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 1 µL Cal Low Limit @ 

R2 bottle 5 mL Cal. High Limit @ 
normal volume 60 µL Factor  § 
rerun volume : 60 µL   

 Predilution No Slope Blank No 
Incubation time -3, 130 sec   

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name P. TOTAIS Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 546 nm Ref. female low @ 

Units g/dL Ref. female high @ 
Decimals 2 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name @    
Repeat @ Correlat. factor 1.000 

Number @ Correlat. offset 0.000 
Concentration @    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                        
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 250 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 252 µL R. Abs. H. Limit 0.350 

Sample 
normal volume 5 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 3 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 104 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name PROT. U/LRC Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 620 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 1 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name @    
Repeat @ Correlat. factor 1.000 

Number @ Correlat. offset 0.000 
Concentration @    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                        
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 240 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 249 µL R. Abs. H. Limit 0.500 

Sample 
normal volume 12 µL Reagent Blank Yes  
rerun volume 3 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor  

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

Name TRIGLICÉRIDES Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Endpoint Ref. male high @ 
Wavelength 505 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name @    
Repeat @ Correlat. factor 1.000 

Number @ Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

      
MONO MODE 

                                                                        
Sample blank No Low Absorbance -0.100 

R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 
normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit -0.100 
rerun volume 301 µL R. Abs. H. Limit 0.300 

Sample 
normal volume 3 µL Reagent Blank  
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

   Cal. High Limit @ 
Incubation time 11.5 min Factor § 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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Protocolos Automação Bioanalítica SELECTRA II® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Name URÉIA UV Prozone check No 
Abbr. Name @ Ref. male low @ 

Mode Twopoint Ref. male high @ 
Wavelength 340 nm Ref. female low @ 

Units mg/dL Ref. female high @ 
Decimals 0 Control 1 @ 

Low Conc. @ Control 2 @ 
High Conc. @ Control 3 @ 

Calibrator Name Calibrador    
Repeat 3 Correlat. factor 1.000 

Number 1 Correlat. offset 0.000 
Concentration #    

Interval @    
Cut-off No    

DUAL MODE 
 

Sample blank No Low Absorbance 0.600 
R1 bottle 25 mL High Absorbance 3.000 

normal volume 300 µL R. Abs. L. Limit 1.000 
rerun volume 303 µL R. Abs. H. Limit 2.300 

  R.Abs.Deviation 0.100 
Sample 

normal volume 3 µL Reagent Blank Yes § 
rerun volume 2 µL Cal Low Limit @ 

  Cal. High Limit @ 
  Factor §  

Incubation time 32, 70 sec   

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

§ - Calculado pelo analisador. 
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